






1. Зафіксуйте пристрій навколо пацієнта та з’єднуйте
   драбинчастий ремінь доки ЧЕРВОНИЙ колір не зустрінеться 
   з ЧЕРВОНИМ.
2. Розмістіть пневмокамеру над цільовою областю.
3. Обережно усуньте всі послаблення стрічки ременя. 
4. Завершіть затягування за допомогою пряжки з храповим
   механізмом.
5. Надуйте пневмокамеру за допомогою ручної груші, доки на
   клапані тиску не засвітиться ЗЕЛЕНИЙ індикатор.






